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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Kalibrierlösungen. Bitte 
beachten Sie beim Gebrauch die folgenden Hinweise: 

• Tragen sie Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augen- 
und Gesichtsschutz! 

• Kann zu Augenreizungen führen. 
• Kann zu Hautreizungen führen. 
• Kann zu einer Reizung der Atemwege führen. 
• Nach Gebrauch des Pulvers gründlich waschen. 
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! 

4.00 pH-Pulver 

Substanz Konzentration CAS. 

Potassium Hydrogen Phthalate 100 % 877-24-7 

1. Füllen Sie einen Behälter mit 250 ml destilliertem Wasser. 
2. Überprüfen Sie die Wassertemperatur. Diese kann die 

Genauigkeit der Messung beeinflussen. Optimal sind 25°C. 
3. Geben Sie den Beutelinhalt in das destillierte Wasser. 
4. Markieren Sie den Behälter, damit Sie später wissen, 

welches Pulver verwendet wurde. 

Die Genauigkeit der Messung ist abhängig von der 
Wassertemperatur: 

Wassertemperatur Genauigkeit / ph-Wert 

10°C / 50°F 4.00 

15°C / 59°F 4.00 

20°C / 68°F 4.00 

25°C / 77°F 4.00 

30°C / 86°F 4.01 

35°C / 95°F 4.02 

40°C / 104°F 4.03 

45°C / 113°F 4.04 

50°C / 122°F 4.06 

6.86 pH-Pulver 

Substanz Konzentration CAS. 

KH2PO4 + Na2HPO4 100 % 
7778-77-0 
7558-79-4 

1. Füllen Sie einen Behälter mit 250 ml destilliertem Wasser. 
2. Überprüfen Sie die Wassertemperatur. Diese kann die 

Genauigkeit der Messung beeinflussen. Optimal sind 25°C. 
3. Geben Sie den Beutelinhalt in das destillierte Wasser. 
4. Markieren Sie den Behälter, damit Sie später wissen, 

welches Pulver verwendet wurde. 

Die Genauigkeit der Messung ist abhängig von der 
Wassertemperatur: 

Wassertemperatur Genauigkeit / ph-Wert 

10°C / 50°F 6.92 

15°C / 59°F 6.90 

20°C / 68°F 6.88 

25°C / 77°F 6.86 

30°C / 86°F 6.85 

35°C / 95°F 6.84 

40°C / 104°F 6.84 

45°C / 113°F 6.83 

50°C / 122°F 6.83 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

1. Bei Kontakt mit den Augen 

Spülen Sie das betroffene Auge vorsichtig mehrere Minuten mit 
sauberem Wasser aus. Entfernen Sie, falls möglich, vorhandene 
Kontaktlinsen. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden 
medizinischen Rat auf. 

2. Bei Kontakt mit der Haut 

Waschen Sie die betroffene Stelle gut mit sauberem Wasser 
und Seife. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden 
medizinischen Rat auf. 

3. Bei versehentlichem Einatmen 

Begeben Sie sich an die frische Luft. Sollte das Atmen 
schwerfallen, muss Sauerstoff verabreicht werden. Bei 
Atemstillstand sind sofort Beatmungsmaßnahmen zu ergreifen. 
Es ist unverzüglich medizinischer Rat aufzusuchen. 

4. Bei versehentlicher Einnahme 

Spülen Sie den Mund mit sauberem Wasser aus. Suchen Sie 
medizinischen Rat auf. Lösen Sie kein Erbrechen aus, es sei 
denn Sie werden von medizinischem Personal dazu 
aufgefordert. Versuchen Sie niemals einer bewusstlosen Person 
Flüssigkeit einzuflößen. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.agt-tools.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 10 solutions de calibrage pour pH-mètre 
 pH 4,00 / pH 6,86 

 PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 

© REV2 – 18.10.2023 – JvdH/BS//MF 

PV-9221-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces solutions de calibrage. 
Veuillez respecter les consignes suivantes pendant l'utilisation : 

• Portez des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. 

• Peut provoquer une sévère irritation des yeux. 
• Peut provoquer une irritation cutanée. 

• Peut irriter les voies respiratoires. 

• Lavez-vous les mains soigneusement après manipulation. 

• Tenir hors de la portée des enfants. 

Poudre pH 4.00 

Substance Concentration CAS. 

Phtalate acide de potassium 100 % 877-24-7 

1. Remplissez le récipient avec 250 ml d'eau distillée. 
2. Vérifiez la température de l'eau. Elle peut influencer le 

résultat de la mesure. Dans l'idéal, l'eau doit être à 25°C 
3. Versez le contenu du sachet dans l'eau distillée. 
4. Marquez le récipient afin de savoir quelle poudre a été 

utilisée. 

La précision de la mesure dépend de la température de l'eau : 

Température de l'eau Précision / valeur pH 

10°C / 50°F 4,00 

15°C / 59°F 4,00 

20°C / 68°F 4,00 

25°C / 77°F 4,00 

30°C / 86°F 4,01 

35°C / 95°F 4,02 

40°C / 104°F 4,03 

45°C / 113°F 4,04 

50°C / 122°F 4,06 

Poudre pH 6,86 

Substance Concentration CAS. 

KH2PO4 + Na2HPO4 100 % 
7778-77-0 
7558-79-4 

1. Remplissez le récipient avec 250 ml d'eau distillée. 
2. Vérifiez la température de l'eau. Elle peut influencer le 

résultat de la mesure. Dans l'idéal, l'eau doit être à 25°C 
3. Versez le contenu du sachet dans l'eau distillée. 
4. Marquez le récipient afin de savoir quelle poudre a été 

utilisée. 

La précision de la mesure dépend de la température de l'eau : 

Température de l'eau Précision / valeur pH 

10°C / 50°F 6,92 

15°C / 59°F 6,90 

20°C / 68°F 6,88 

25°C / 77°F 6,86 

30°C / 86°F 6,85 

35°C / 95°F 6,84 

40°C / 104°F 6,84 

45°C / 113°F 6,83 

50°C / 122°F 6,83 

Mesures de premiers secours 

1. En cas de contact avec les yeux : 

Rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. Si 
l'irritation persiste, consultez un médecin. 

2. En cas de contact avec la peau : 

Lavez abondamment à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, 
consultez un médecin. 

3. En cas d'inhalation : 

Transportez la victime à l'extérieur. S'il y a difficulté à respirer, 
donnez de l'oxygène à la victime. En cas d'arrêt respiratoire, des 
mesures doivent être prises immédiatement. Consultez 
immédiatement un médecin. 

4. En cas d'ingestion : 

Rincez-vous la bouche à l'eau claire. Consultez un médecin. Ne 
provoquez de vomissements que si le personnel médical vous le 
demande. Ne tentez jamais de faire boire une personne 
inconsciente. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Tenir hors de la portée des enfants. 
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 


